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Abstrakt 
Předkládaná práce se zabývá návrhem řídící elektroniky systému pro monitorování 
pracovních podmínek v laboratorním. Podrobně je rozebrána problematika kategorizace 
laboratorních boxů s laminárním prouděním, určení charakteristických provozních veličin a 
způsob jejich monitorování. Dále je provedena funkční specifikace celého zařízení a na ní 
navazuje koncepce návrhu možného řešení spolu s výběrem komponent pro realizaci. 
V závěrečné části je popsán navrhovaný komunikační protokol pro komunikaci hlavní řídicí 
jednotky s rozšiřujícím modulem. 
Abstract 
The submitted work describes design of the electronic working condition monitoring 
system for laboratory Is analyzed in detail the issue of categorization of laboratory laminar 
flow hood, determine characteristic of operating variables and their monitoring. Next is 
described a functional specification of the whole device and it follows the design concept of 
the possible solutions along with a selection of components for implementation. At the last 
part is described proposal communication protocol for communication between a master unit 
and auxiliary slave unit. 
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Úvod 
Předkládaná diplomová práce byla zpracovávána v rámci projektu návrhu řídící 
elektroniky systému pro monitorování pracovních podmínek v laboratorním boxu. Projekt se 
součástí vývojové činnosti na zařízení laboratorního typu označovaného jako laboratorní box 
s laminárním prouděním ve společnosti NT Engineering s.r.o. Tato společnost se zabývá 
návrhem specializované elektroniky a konstrukcí zařízení podle požadavků zákazníka. 
V předkládané práci je nejprve rozebrána problematika laboratorních boxů, pracujících 
s laminárním prouděním v pracovním prostoru. Je uvedena jejich stručná definice, funkce, 
popis směru proudění. Je provedeno rozdělení do kategorií podle funkce laminárního 
proudění, vzhledem k ochraně operátora nebo vzorku. Jsou popsány a vysvětleny termíny, 
spojené s touto problematikou. Následuje definování fyzikálních veličin, které reprezentují 
provozní parametry spolu se specifikací způsobu jejich měření. 
V další části práce jsou popsána obecná pravidla, která by měla být dodržována při 
návrhu komplexnějšího zařízení a která jsou a budou při dalším vývoji tohoto zařízení 
dodržovány. Následuje specifikace funkčních požadavků podle s odkazem na požadavky 
zadavatele a představ vedení společnosti na možnou realizaci. Specifikace je rozdělena do tří 
kategorií podle funkce. V každé kategorii je nejprve blíže popsána její funkce a dále jdou 
podrobně rozebrány jednotlivé prvky v ní obsažené. 
Koncepce navrhovaného řešení pojednává o rozdělení zařízení na jednotlivé dílčí 
funkční bloky a spolu s tím definuje jejich požadovanou funkci včetně parametrů 
ovlivňujících následný výběr komponent. V závěru kapitoly je uveden postup při výběru 
komponent, návrh a realizace DPS rozšiřujícího modulu řídicí elektroniky. 
Obsahem poslední kapitoly je popis způsobu komunikace dvou hlavních bloků řídicí 
elektroniky (hlavní řídicí jednotka a rozšiřující modul) spolu se specifikací komunikačního 
protokolu.  
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1 Definice laboratorního boxu 
Pod pojmem laboratorní box je chápán box s laminárním horizontálním nebo 
vertikálním prouděním, který je také někdy výrobci označován jako laminární box, nebo 
anglickým výrazem „flowbox“. Jedná se o laboratorní zařízení, obsahující pracovní prostor, 
ve kterém je pomocí systému senzorických a akčních prvků udržováno horizontální nebo 
vertikální laminární proudění požadované hodnoty. 
Výraz laminární proudění označuje způsob proudění tekutin (plyn, kapalina), při kterém 
se částice vzájemně nemísí, ale pohybují se vedle sebe a tzv. vrstevnice jsou rovnoběžné jak 
vzájemně tak i ke směru proudění. Taktéž je označováno jako vrstevnaté proudění. 
Laminární proudění v laboratorním boxu nám tak zajišťuje v každém jeho místě stejný 
směr a rychlost proudění vzduchu bez turbulencí, díky kterému jsou zajištěny v celém 
prostoru pracovní plochy rovnoměrné podmínky. 
Podle směru laminárního proudění můžeme laboratorní boxy rozdělit do čtyř kategorií, 
kdy každá z nich vyhovuje odlišnému typ práce. 
 Horizontální proudění s ochranou vzorků 
 Horizontální proudění s ochranou operátora 
 Vertikální proudění s ochranou vzorků 
 Vertikální proudění s ochranou operátora i vzorků 
U laboratorních boxů pracujících s laminárním horizontálním nebo vertikálním 
prouděním s ochranou vzorků je prioritou čistota pracovního prostoru. Okolní vzduch se je 
nasáván ventilátorem v zadní části boxu pro horizontální proudění nebo v horní části boxu pro 
vertikální proudění, poté projde filtračním systémem a je vháněn do pracovního prostoru. 
Jelikož výfuk takových boxů je kolem rukou operátora, není možné tento typ používat pro 
práci s biologicky a chemicky nebezpečnými látkami ohrožující zdraví operátora. Tento typ se 
hodí spíše pro práci s materiály, které by se mohly buď poškodit prachovými částicemi ve 
vzduchu, nebo kontaminovat mikroorganismy ze vzduchu. 
U laboratorních boxů pracujících s laminárním horizontálním prouděním s ochranou 
operátora je prioritou čistota vyfukovaného vzduchu. Okolní vzduch je nasáván kolem rukou 
operátora, tím je zajištěna jeho ochrana před biologicky a chemicky nebezpečnými látkami, se 
kterými se pracuje, nebo mohou vznikat při práci v boxu. Kontaminovaný vzduch je 
z pracovního prostoru odsáván filtračním systémem. Poté je vracen zpět do okolí. 
U laboratorních boxů pracujících s vertikálním prouděním s ochranou operátora 
i vzorků je priorita čistota pracovního prostoru i ochrana operátora. Obě tyto podmínky jsou 
splněny díky uspořádání pracovního prostoru, ventilátoru zajišťujícího cirkulaci vzduchu 
v boxu a výfuku. Vzduch do pracovního prostoru vstupuje přes filtrační systém, čímž je 
zajištěna čistota pracovního prostoru a ochrana vzorků před okolními vlivy. Ochrana 
operátora je zajištěna nasáváním vzduchu kolem jeho rukou směrem k pracovnímu prostoru. 
Vzhledem k tomu, že v pracovním prostoru existuje vertikální laminární proudění shora dolů, 
je přisávaný vzduch, zaprvé strhávám tímto prouděním, takže nekontaminuje vzorky 
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a zadruhé je odsávám otvory u vstupu do boxu pod pracovní prostor v důsledku tlakové ztráty 
ve vnitřním cirkulačním vzduchovém systému. Tlaková ztráta je způsobena rozdílem proudu 
vzduchu před a za ventilátorem. V prostoru za ventilátorem dochází k rozdělení proudu 
vzduchu na dvě části. Určitá část vchází do výfuku a posléze ven ze zařízení, zbylá část se 
vrací přes filtrační systém do pracovního prostoru. V důsledku rozdělení proudu vzduchu se 
do prostoru před ventilátorem vrátí menší proud vzduchu, než jím před tím prošel. Tím vzniká 
ona tlaková ztráta. Ta je při provozu zařízení právě vyrovnána množstvím přisávaného 
vzduchu kolem operátorových rukou do prostoru před ventilátorem. Množství přisávaného 
vzduchu koresponduje s množstvím vzduchu vycházejícího z výfuku. Vzduch vycházející 
z výfuku prochází přes filtrační systém, to zajišťuje ochranu operátorova okolí. 
Filtračním systémem je označováno pořadí filtrů označovaných jako „pre-filtr“ 
a „HEPA“ filtr. Pre-filtr v podobě jednoduché kovové mřížky zabraňuje vniknutí objektů 
makroskopických rozměrů do systému, které by mohly poškodit HEPA filtr. HEPA filtr je 
speciální filtrační zařízení, které je schopno sterilizovat vzduch, který jím prochází. Vzduch je 
zbaven pevných částic a mikroorganizmů. U těchto filtrů je deklarována účinnost filtrace až 
99,97% pro částice o velikosti 300 nm. Tato velikost částic je pro funkci HEPA filtru kritická. 
Pro částice větší i menší je uváděná účinnost ještě vyšší. Původně byly vyvinuty v souvislosti 
zabránit kontaminaci vzduchu radioaktivními látkami. Dnes nacházejí HEPA filtry širší 
uplatnění, zejména pak v oblastech, medicíny, farmacie, laboratorních zařízení, atp. 
1.1 Monitorování fyzikálních veličin v boxu 
Pro správný specifikovaný provoz zařízení je nutné vyhodnocovat stav 
charakteristických provozních fyzikálních veličin, které se v zařízení objevují a mají 
principielní funkční význam. 
1.1.1 Měření proudění 
Z podstaty správné funkce laboratorního boxu s laminárním prouděním je 
nejdůležitějším parametrem v pracovním prostoru rychlost proudění vzduchu. Rychlost 
laminárního proudění v pracovním prostoru může do jisté míry ovlivňovat procesy, které se 
uvnitř odehrávají. Při vzniku volných radikálů nebo jiných reakčních produktů může jejich 
lokální koncentrace ovlivňovat další reakce nebo jejich rychlost. V tomto případě rychlost 
laminárního proudění můžeme chápat jako schopnost (rychlost) odstranění těchto 
nežádoucích produktů a obnovení výchozích podmínek. 
1.1.2 Měření absolutního a diferenčního tlaku 
Velmi významným provozním parametrem je opotřebení filtračních systémů. 
K opotřebení, jejich postupnému znečištění (zanesení), dochází v důsledku zachytávání částic 
nečistot při průchodu vzduchu. Toto znečištění se projevuje jako snížení propustnosti vzduchu 
z prostoru nad filtrem do prostoru pod ním. Pokud v prostoru nad filtrem bude stále stejný 
tlak, objem vzduchu, který projde filtrem za jednotku času, se zmenší, tzn. že i proud vzduchu 
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v prostoru pod filtrem se zmenší. Pokud ale požadujeme, aby proudění pod filtrem bylo stále 
konstantní, musíme sníženou propustnost (zvýšení odporu) pro proudění vzduchu 
kompenzovat zvýšením tlaku nad filtrem. Toto zvýšení tlaku způsobí protlačení 
požadovaného objemu vzduchu a zachování požadovaného proudu vzduchu v prostoru pod 
filtrem. Měřením diferenciálního tlaku v prostoru nad a v prostoru pod filtrem můžeme 
vyhodnotit tlakovou ztrátu resp. hodnotu rozdílu tlaků, který je potřebný pro průchod stále 
stejného objemu vzduchu filtrem a který přímo odpovídá znečištění filtru. 
1.1.3 Měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu 
Dalšími provozními parametry jsou teplota, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu 
z výfuku, otáčky ventilátoru. Všechny zmíněné parametry mají spíše informativní (doplňující) 
charakter a nejsou nijak rozhodující pro funkčnost celého systému. Mohou ale podávat 
rozhodující informace, zda je vhodné za daných podmínek okolí zařízení používat. Například 
pokud je správná činnost snímačů podmíněna určitým intervalem hodnot relativní vlhkosti, 
teploty, diferenčního tlaku, náklonu atp. Dokonce můžeme získat představu, v jaké části 
převodní charakteristiky zvolených snímačů se pohybujeme. Nejvlivnějším parametrem 
z hlediska vlastností snímačů bývá vliv teploty. Ta spolu s relativní velikostí měřené hodnoty 
vzhledem k maximálnímu rozsahu čidla resp. snímače vymezuje interval vhodných 
pracovních podmínek, ve kterých bývá převodní charakteristika lineární, nebo je vhodným 
způsobem zlinearizována. Kvalitnější senzory umí, díky integrované elektronice, 
kompenzovat vliv teploty. Kompenzace bývá opět jen v určitém teplotním intervalu uvnitř 
celkového intervalu provozních teplot.  
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2 Popis a specifikace vyvíjeného zařízení 
Tento projet je realizován jako vývojová činnost v rámci společnost NT 
Engineering s.r.o. Jedná se o vývoj zařízení pro práci a biologickým materiálem. Tímto 
zařízením je laboratorní box s laminárním prouděním s ochranou vzorků i operátora pomocí 
laminárního proudění uvnitř pracovního prostoru, označením jako BSC. 
Požadovaným výstupem vývojové činnosti je plně funkční prototypové zařízení, které 
splňuje zadání a požadavky zákazníka. Výroba prototypu je důležitá pro účely testování 
funkce navržené koncepce řešení, konstrukce zařízení, ověření realizovatelnosti 
požadovaných funkcí a parametrů a v neposlední době také kalkulace a efektivita navržené 
konstrukce vzhledem k použitým komponentám. 
2.1 Postup při vývoji komplexnějšího zařízení 
Jedním z hlavních kriterií je celkové zadání (požadavky) zákazníka, potažmo 
zprostředkování funkčních požadavků od vedení společnosti, které byly spolu se zákazníkem 
specifikovány (navrženy). Ty se dají z hlediska charakteru rozdělit na dvě oblasti. 
 Mechanické konstrukční řešení: 
- vzhled 
- rozměry 
- funkčnost zajišťující mechanické konstrukční prvky 
 Elektronické konstrukční řešení: 
- způsob realizace rozhranní pro obsluhu zařízení (HMI) 
- vyspělost použitého systému obsluhy a kontroly provozu zařízení 
- komunikační a datové možnosti 
- informační a indikační prostředky 
- způsob a požadavky na napájení zařízení 
- charakter provozního prostředí 
Vývojová činnost na celém zařízení se dá vzhledem k výše uvedenému rozdělit stejně 
jako oblasti specifikace zadání, tedy na část vývoje mechanické konstrukce zařízení a část 
vývoje řídicí elektroniky. 
Je zřejmé, že i když jsou obě oblasti velmi odlišné co do obsahu činnosti, nemohou být 
od sebe absolutně odděleny.  Je nutné, aby vývojové činnosti na obou částech probíhala 
v kooperaci a současně akceptovali požadované zadání vedoucí k realizaci požadované 
funkčnosti zařízení. Mechanická část musí být navržena vzhledem k možnostem 
a požadavkům akčních a snímacích prvků řídicí elektroniky a naopak řídicí elektronika musí 
respektovat mechanická omezení vycházející z konstrukce zařízení [8]. 
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V tomto konkrétním případě je hlavní konstrukční řešení již navrženo. Dalším krokem 
je tedy návrh, realizace a implementace řídicí elektroniky. Předpokládá se, že budou 
především během implementace navrženého řešení realizace řídicí elektroniky navrhovány 
a následně implementovány úpravy mechanického provedení. Tyto úpravy budou vynuceny 
například velikostí, způsobem umístění nebo požadovanými provozními podmínkami 
jednotlivých ovládacích, kontrolních, informačních, snímacích a akčních prvků a komponent 
umístěných v zařízení [8]. 
Důraz při umisťování výše vyjmenovaných komponent by měl být kladen hlavně na 
doporučení výrobce dodávaných komponent pro zajištění maximální životnosti a spolehlivosti 
použitých komponent, jednoduchou a srozumitelnou čitelnost a ovladatelnost, ochranu 
použitých komponent před poškozením při provozu a údržbě celého zařízení. 
2.2 Funkční požadavky vyvíjeného zařízení 
Před samotným specifikováním konkrétních žádaných funkčních požadavků na zařízení 
byl vzhledem prvotním požadavkům zákazníka proveden průzkum trhu v oblasti vývoje, 
výroby a prodeje laboratorní techniky, konkrétně laboratorních boxů s laminárním prouděním. 
Tímto průzkumem zle získat základní povědomí o možnostech konstrukčních řešeních, 
vybavení, technické vyspělosti a neposlední řadě i ceně již nabízených zařízení. Na základě 
těchto údajů lze pak se zákazníkem lépe komunikovat ohledně jeho představ specifikace 
funkčních požadavků nově vznikajícího zařízení a možnostech jejich realizace. 
Neméně důležitým aspektem při specifikaci funkčních požadavků zařízení může být 
nalezení tzv. „díry na trhu“, tedy snaha uvést na trh zařízení nabízející možnosti a funkce, 
kterými zatím konkurence nedisponuje. 
U vyvíjeného zařízení s označením BSC můžeme specifikace funkčních požadavků 
rozdělit do 3 dílčí oblastí podle jejich funkce: 
 Rozhranní pro obsluhu zařízení 
 Sledování provozních parametrů zařízení 
 Akční a ostatní elektrotechnické prvky 
Jednotlivé oblasti jsou dále podrobněji rozebrány z hlediska dílčích funkcí, které musí 
zastávat. 
2.2.1 Rozhranní pro obsluhu zařízení 
Obecná specifikace: 
Navrhněte řešení realizace obslužného rozhranní zařízení, též označovaného jako HMI, 
s důrazem na jednoduchost, funkčnost a přehlednost. Obslužné rozhranní musí umožňovat 
sledování aktuálních nebo zobrazení dlouhodobých hodnot provozních parametrů zařízení. 
Musí nabízet 3 pracovní módy provozu zařízení. Musí umožňovat snadné nastavení 
požadovaného pracovního módu prostřednictvím uživatelské aplikace, která obsahuje 
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minimálně 3 jazykové mutace (čeština, angličtina, němčina). Musí nabízet možnost ukládání 
(logování) provozních dat na externí paměťové médium (SD karta, USB flash paměť). Musí 
umožňovat aktualizace implementovaného softwaru popř. další doplňkové služby přes 
ethernetové rozhranní. 
Pří výběru komponent musí být respektován požadavek, že obsluha zařízení bude 
prováděna v pracovních (latexových) rukavicích. 
Specifikace komponent: 
 Displej 
- Vzhledem k požadavku přehlednosti zobrazovaných údajů uvažujte nad 
barevným grafickým displejem s rozměry úhlopříčky 5.6, 7 nebo 8 palců. 
 Dotyková vrstva umístěná přes displej nebo přímo displej vybavený dotykovou 
vrstvou. 
- Vychází z požadavku nepoužívat mechanické tlačítka s modulovanou funkcí 
a také z požadavku jednoduché údržby (úklidu) vnější části zařízení. 
 Hlavní řídicí jednotka 
- Navrhněte typ hlavní řídicí jednotky s dostatečným výpočetním výkonem, 
velikostí paměti, dostatečným počtem výstupních a vstupních portů vzhledem 
k požadavkům obsluhy grafického displeje, obsluhy dotykové vrstvy, počtu 
snímačů reprezentující obecné vstupy a počtu akčních a obecných ovládaných 
elektrotechnických prvků reprezentující obecné výstupy. Dále musí umožňovat 
připojení externích paměťových medií (SD karta, USB flash paměť) 
a ethernetové rozhranní. 
Specifikace uživatelské aplikace: 
 Pracovní módy 
- Uživatelská aplikace musím umožňovat volbu jednoho ze tří rozdílných 
pracovních módů: 
 Běžný provoz – mód určený pro práci v boxu pro běžného uživatele 
 Údržba – mód určený pro čištění a údržbu pracovního prostoru pověřenou 
osobou 
 Servis – mód určený pouze pro servisní zásah autorizovanou osobou. 
- Pracovní mód Údržba a mód Servis je aktivován pouze při zadání vstupního 
kontrolního hesla. V režimu Servis je povolena vyšší poloha posuvného skla 
u vstupu do pracovního prostoru i za provozu (specifikováno v kapitole 
2.2.2 Sledování provozních parametrů zařízení). 
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 Běžící systém 
- Dle zvoleného typu hlavní řídicí jednotky vhodně zvolte implementovaný 
systém, ve kterém poběží uživatelská aplikace. Běžící systém by měl být skrytý 
pro pracovní módy Běžný provoz a Údržba. Uživateli se zobrazí a zůstane 
přístupné pouze prostředí uživatelské aplikace bez možnosti získat přístup do 
prostředí běžícího systému, které je přístupné pouze v režimu Servis. 
 Uživatelská aplikace 
- Aplikace zprostředkovávající interakci mezi zařízením a uživatelem. V závislosti 
na pozici ve své stromové struktuře vykresluje akční obslužná tlačítka na displeji. 
Umožňuje nastavování pracovního módu spolu s limity hodnot provozních 
parametrů. Dále umožňuje zobrazování aktuálních hodnot provozních parametrů 
nebo vyvolání záznamů starších hodnot provozních parametrů v podobě 
přehledových tabulek nebo grafů. Umožňuje také změnu přístupových hesel 
pověřených osob, volbu používaného externího paměťového média, formát 
ukládaných dat atp.  
2.2.2 Sledování provozních parametrů zařízení 
Obecná specifikace: 
Stav zařízení v provozu je určen hodnotami provozních parametrů. Tyto parametry 
můžeme označit jako kritické provozní parametry, které přímo ovlivňují funkci zařízení 
a doplňující (informativní) provozní parametry, které podávají doplňující informace. 
Jako kritické provozní parametry považujeme polohu výsuvného skla (vstup do 
pracovního prostoru), rychlost laminárního proudění uvnitř pracovního prostoru, množství 
vzduchu odcházejícího z vnitřního cirkulačního oběhu výfukem, které přesně odpovídá 
objemu vzduchu přisávaného podél rukou operátora v místě vstupu do pracovního prostoru 
a tlakovou ztrátu v prostorech nad a pod HEPA filtrem způsobenou jeho znečištěním. 
Tlaková ztráta je vyhodnocována pro oba HEPA filtry, tedy pro filtr před pracovním 
prostorem i pro filtr ve výfuku ze zařízení. 
Jako doplňující provozní parametry považujeme teplotu vzduchu v pracovním prostoru, 
teplotu vzduchu okolí (měli by se shodovat), relativní vlhkost vzduchu v pracovním prostoru, 
relativní vlhkost vzduchu okolí (mohou být různé), atmosférický tlak okolí. Jako dalším 
doplňujícími informacemi jsou aktuální počet otáček ventilátoru a počet provozních hodin. 
Zaměřte se na volbu rozsahů, ve kterých se měřené veličiny pohybují. Prozkoumejte 
provedení snímačů (popř. jen čidel) pro zvolené rozsahy měřených veličin. Ověřte jaký vliv 
má umístění snímače v jeho pracovním prostoru. 
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Specifikace komponent: 
 Senzory 
- Vyberte senzory, které mají nejlépe shodné napájecí napětí a stejný rozsah 
výstupního napětí, pokud mají analogový výstup. 
- Snímače polohy, které slouží k určení polohy vysunutí předního skla u vstupu do 
pracovního prostoru, musí být umístěny tak, aby identifikovaly 3 pozice spodní 
hrany skla od dosedací plochy (dno pracovního prostoru).  Snímané pozice 
spodní hrany posuvného skla jsou definovány hodnotami: 0 mm – poloha 
zavřeno (může probíhat dekontaminace UV zářením); 160 – 250 mm – interval 
poloh pro práci v boxu; >250 mm – poloha pro údržbu vnitřního pracovního 
prostoru; Snímače polohy musejí mít absolutní charakter, aby bylo možné 
v jakémkoli okamžiku určit polohu (resp. interval poloh), ve které se nachází 
spodní hrana skla. Tato informace nesmí být dokonce pozměnitelná ani 
výpadkem napájecího napětí. 
- Pro senzor měření proudění, který slouží pro účel měření hodnoty rychlosti 
laminárního proudění v pracovním prostoru, zvolte pracovní rozsah 0,1 – 0,4 m/s. 
- Pro senzory měření diferenčního tlaku, které slouží pro účel vyhodnocení 
znečištění HEPA flitrů v důsledku tlakové ztráty mezi prostory ze kterých do 
HEPA filtrů vzduch vstupuje a prostory do kterých z HEPA filtrů vzduch 
vystupuje, zvolte pracovní rozsah 0 – 500 Pa. 
- Pro senzor měření absolutního tlaku, který slouží pro účely měření 
atmosférického tlaku okolí, jako doplňkové informace např. pro zápis podmínek 
v době prováděné práce nebo experimentu, zvolte pracovní rozsah odpovídající 
atmosférickému tlaku (1013,25 hPa). 
- Pro senzor měření teploty, který slouží pro účely měření teploty okolí, jako 
doplňkové informace např. pro zápis podmínek v době prováděné práce nebo 
experimentu, zvolte pracovní rozsah odpovídající běžné pokojové teplotě 
(20 °C +/- 10°C). 
- Pro senzory měření relativní vlhkosti, které slouží pro účely měření relativní 
vlhkosti uvnitř pracovního prostoru a relativní vlhkosti okolí, jako doplňkové 
informace např. pro zápis podmínek v době prováděné práce nebo experimentu, 
zvolte pracovní rozsah 0 – 100%. 
 Hlavní řídicí jednotka 
- Senzory musí být vybírány tak, aby jejich výstupní signály moly být 
zpracovávány hlavní řídicí jednotnou. Výstupní signály mohou mít formu 
digitální informace (komunikace po sběrnici) nebo formu analogové veličiny. 
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Pokud není rozsah výstupního analogového signálu přímo kompatibilní 
s analogovými vstupy hlavní řídicí jednotky, je nutné tyto signály nejprve 
vhodným způsobem upravit (typicky některým zapojením s operačním 
zesilovačem). Hlavní řídicí jednotka musí disponovat dostatečným počtem 
analogových vstupů, tedy kanálů A/D převodníku, aby mohla zpracovávat 
signály od všech použitých senzorů s analogovým výstupem. 
2.2.3 Akční a ostatní elektrotechnické prvky 
Obecná specifikace: 
Zařízení by mělo obsahovat akční a další doplňující prvky elektrotechnického 
a elektromechanického charakteru, které jednak podmiňují, ale zároveň doplňují požadovanou 
celkovou funkčnost zařízení s důrazem na bezpečnost provozu a ochranu pracovníků. 
Jedním z nejdůležitějších prvků celého zařízení na napájecí zdroj, který musí dodávat 
napájecí napětí pro všechny součásti implementované elektroniky. 
Základním akčním prvkem celého systému je ventilátor, který podmiňuje nucenou 
cirkulaci vzduchu ve vnitřním cirkulačním systému. Strana, kterou nasává vzduch je připojen 
do prostoru, který je vyústěný až pod dno vnitřního pracovního prostoru, strana, která vzduch 
vyfukuje je připojen do prostoru, kde se vzduch rozděluje na dvě části. Jedna část prochází 
HEPA filtrem zpět do pracovního prostoru, zbylá část odchází přes samostatný HEPA filtr 
prostřednictvím výfuku ven ze zařízení. 
Řízení otáček ventilátoru je jedním ze dvou způsobů, jak měnit intenzitu laminárního 
proudění v pracovním prostoru. Pokud zvýšíme otáčky ventilátoru, zvýší se lineární proudění 
v pracovním prostoru, ale zvýší se i hodnoty objemu vyfukovaného a přisávaného vzduchu, 
protože poměr, jakým se vzduch ve vnitřním cirkulačním systému dělí je zachován 
nastavením škrticí klapky výfuku. 
Druhý způsob jak ovládat intenzitu laminárního proudění v pracovním prostoru je 
pomocí nastavení škrticí klapky na výfuku vzduchu. Je ovšem nutné sledování a zachování 
minimální hodnoty vyfukovaného objemu vzduchu, protože ten odpovídá objemu přisávaného 
vzduchu kolem rukou operátora a tím k jeho ochraně. 
Samozřejmostí je osvětlení pracovního prostoru zářivkovými trubicemi. 
Implementována je i UV zářivková trubice pro dekontaminaci pracovního prostoru, která je 
aktivní pouze při úplném uzavření vstupu. Zařízení by mělo být vybaveno optickou 
a akustickou indikací stávajícího provozního stavu nebo jeho změny. Zařízení bude na čelní 
straně vybaveno logem zadavatelské společnosti. Změnou barvy loga (podle barevného 
modelu RGB) bude indikován provozní stav zařízení - optická signalizace. 
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Specifikace komponent: 
 Napájecí zdroj 
- Zvolený napájecí zdroj musí poskytovat napájecí napětí požadovaných úrovní 
pro všechny části řídicí elektroniky. Pro účely tohoto zařízení se jako vhodné 
řešení jeví použití vyrobeného průmyslového spínaného zdroje s výstupními 
napěťovými větvemi +5 V a +12 V, který se použije jako komponenta. 
 Ventilátor 
- Použijte ventilátor s takovým typem elektromotoru, nebo předřazené elektroniky, 
aby bylo umožněno jednoduché řízení jeho otáček buď pomocí analogové 
hodnoty řídicího napětí, nebo pomocí pulzně šířkové modulace (PWM). Rozmezí 
řízení otáček ventilátoru 10 - 100%. 
 Škrticí klapka na výfuku 
- V souladu s konstrukčním provedením výfuku a škrticí klapky na výfuku použijte 
k nastavování její polohy servomotor, v případě nutnosti i převodovou skříň. 
Navržené řešení by mělo umožňovat jednoduché nastavení požadované polohy 
a možnost zjištění polohy v případě kdy dojde k výpadku a obnovení napájecího 
napětí. Experimentálně určete maximální hodnotu uzavření škrticí klapka, kdy je 
ještě objem přisávaného vzduchu postačující o zajištění ochrany operátora. 
 Běžná zářivková a UV zářivková trubice 
- Vzhledem ke snížení spotřeby elektrické energie celého zařízení by měli být 
použity pro napájení zářivkových trubic elektronické předřadníky, díky kterým 
není generována téměř žádná jalová složka proudu (oproti klasické topologii 
s tlumivkou). Pro napájení Běžné zářivkové trubice sloužící k osvětlení 
pracovního prostoru, by měl být navíc použitý elektronický předřadník, 
umožňovat řízení výkonu tedy intenzity osvětlení a to buď pomocí analogové 
hodnoty řídicího napětí, nebo pomocí pulzně šířkové modulace (PWM). 
 Akustická indikace 
- Pro akustickou indikaci by měla být použita siréna, která je vhodná vzhledem ke 
svým provozním parametrům pro provoz v uzavřené místnosti (hlasitost, 
akustický tlak). Akustická indikace upozorňuje na nežádoucí stav, ve kterém se 
zařízení ocitlo vlivem hodnot provozních parametrů mimo povolený interval a je 
aktivní během celého trvání tohoto nežádoucího stavu. Musí být jednoznačně 
nezaměnitelná s jiným zvukem, který by mohl při práci v laboratoři vzniknout. 
  
21 
 
 Osvětlení loga 
- K osvětlení loga zadavatelské společnosti bude použito RGB LED pásku. Pro 
řízení jasu jednotlivých barevných LED bude použito pulzně šířkové modulace 
(PWM). Tím můžeme teoreticky dosáhnout počtu možných barevných kombinací 
odpovídající trojnásobku rozlišení PWM kanálu. 
 Hlavní řídicí jednotka 
- Akční a ostatní elektrotechnické prvky musí být vybírány tak, aby signály, 
kterými jsou řízeny, odpovídaly možnostem výstupních signálů hlavní řídicí 
jednotky. A to jak v počtu, tak v napěťové úrovni. Nejjednodušším způsobem, 
jak řídit akční a ostatní elektrotechnické prvky, je použití pulzně šířkové 
modulace. PWM signál má tu výhodu, že informace je přenášena pouze šířkou 
impulzu nosné frekvence, není tedy přímo závislá na napěťové úrovni a dá se 
poměrně snadno přes optočleny upravit na požadovanou napěťovou úroveň 
včetně galvanického oddělení. Z tohoto hlediska je tedy hlavním požadavkem 
dostatečný počet kanálů PWM. 
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3 Koncepce řídicí elektroniky 
Na základě výše uvedených specifikací funkčních požadavků byla provedena analýza 
s aplikací stěžejních požadavků na jednotlivé části zařízení. Výsledkem analýzy je návrh 
možného řešení s použitím konkrétních komponent a prvků. Součástí výsledků analýzy je 
celková myšlenková koncepce zařízení doplněná o blokové schéma navrženého řešení. 
3.1 Zamítnuté způsoby realizace 
Nejprve byly ze specifikace funkčních požadavků vybrány nepodstatnější požadavky na 
vlastnosti a funkci zařízení. Poté bylo analyzováno, jsou-li vybrané požadavky realizovatelné 
v požadované funkčnosti, pokud by se řešení navrhovalo od výběru součástek a vytvoření 
desek plošných spojů (DPS). Toto řešení bylo vzhledem ke komplexnosti návrhu a časové 
náročnosti odladění funkčnosti vybraných funkčních požadavků zamítnuto. 
Dalším směrem teda byla myšlenka, že se tyto velmi složité bloky budou realizovat 
pomocí modulů, které jsou již prodávány jako specializované moduly plnící třeba jen jednu 
požadovanou funkci. Bylo tedy nutné definovat alespoň v hrubých obrysech, jaké funkční 
požadavky by mohly být podle nabídky na trhu realizovány již hotovými bloky. S tím také 
souviselo určit, jaké parametry jsou pro výběr určitého druhu modulu rozhodující. 
Z těchto požadavků nakonec vzešli tři hlavní požadavky v tomto pořadí důležitosti: 
 Grafický displej definovaný velikostí úhlopříčky, počtem zobrazovacích bodů 
a způsobem připojení (typ sběrnice) k nadřazené jednotce spolu s dotykovou vrstvou. 
 Procesorová karta definovaná vlastnostmi osazeného procesoru (rychlost jádra, 
velikost pamětí, počet vyvedený vstupně/výstupních portu z toho počet kanálů A/D 
převodníku a počet kanálů PWM). 
 Ethernetový modul definovaný způsobem připojení (typ sběrnice) k nadřazené 
jednotce. 
Řešení uvedené v předchozích odstavcích se ukázalo jako neefektivní jak z hlediska 
finančního což je zřejmé hned, protože je zapotřebí koupit 3 samostatné DPS které je nutné 
posléze vhodně propojit, tak z hlediska funkčního, protože při výběru jednotlivých 
komponent bylo naráženo na překážky ve vzájemné nekompatibilitě. 
3.2 Navržené řešení 
Z obou kroků způsobu směřování možné realizace a výběru komponent popsaných 
v předchozí kapitole nakonec vyplynuly celkem jasné požadavky, z kolik modulů se bude 
skládat navržené řešení a jaké parametry budou rozhodující pro jejich výběr. Na základě 
těchto úvah byla vytvořena koncepce postupu celkového řešení zařízení s odkazem na co 
nejjednodušší návrh a nejefektivnější funkci. Náhled na koncepci řešení nabízí blokové 
schéma obr. 1. 
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Obr. 1: Blokové schéma koncepce řešení 
Blokové schéma (obr. 1) ukazuje rozdělení navrhovaného řešení řídicí elektroniky 
zařízení na dílčí funkční bloky. Každý z uvedených bloků plní své specifické funkce. 
Celková koncepce řídicí elektroniky je pak významově rozdělena na dva hlavní funkční 
bloky, které obsahují jednotlivé dílčí bloky: 
 Blok hlavní řídicí jednotky 
 Blok rozšiřujícího modulu 
Komunikace mezi blokem hlavní řídicí jednotky a blokem rozšiřujícího modulu je 
realizována pomocí navrženého komunikačního protokolu po sběrnici USB. 
Specifikace protokolu je na straně bloku rozšiřující modulu součástí firmwaru, na straně 
bloku hlavní řídicí jednotky je obsažena v uživatelské aplikaci. 
Tato koncepce je zvolena proto, aby volba modulu realizujícího hlavní řídicí jednotu 
byla volnější. Po spuštění operačního systému (v hlavní řídicí jednotce), je spuštěna 
uživatelská aplikace, která zprostředkovává jednak interakci mezi uživatele a zařízením a 
současně komunikuje po USB sběrnici s blokem rozšiřujícího modulu. 
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3.3 Blok hlavní řídicí jednotky 
Nejdůležitější prvek celého zařízení. Spojuje všechny dílčí bloky dohromady a zajišťuje 
tak celkovou požadovanou funkčnost zařízení. Spolu s blokem rozšiřujícího modulu tvoří 
„srdce a mozek“ celého zařízení a určují tak významnou měrou celkovou funkčnost zařízení. 
Blok hlavní řídicí jednotky se dle požadované funkčnosti skládá z těchto částí: 
 Hlavní řídicí jednotka: 
 Grafický displej s dotykovou vrstvou 
 Ethernetové rozhranní 
 Rozhranní pro externí paměťová média 
3.3.1 Volba hlavní řídicí jednotky 
Jak již bylo uvedeno v předešlých kapitolách, nejdůležitějším prvkem řídící elektroniky 
navrženého řešení je hlavní řídicí jednotka, která mimo jiné plní funkci propojovacího článku 
mezi ostatními jednotlivými bloky. Jak bude uvedeno dále, některá nalezená řešení, mezi 
kterými probíhal výběr, již obsahovala i další funkční moduly, které byly v blokovém 
schématu navrhovaného řešení řídicí elektroniky uvedeny zvlášť, viz obr. 1. 
Při výběru hlavní řídící jednotky bylo přihlíženo na několik rozhodujících kritérií: 
 Výpočetní výkon (rychlost a typ jádra osazeného procesoru) 
 Typ a velikost pamětí, se kterým procesor pracuje 
 Typ a počet portů (USB, VGA, HDMI, sériová komunikace) 
 Možnost použití SD karty 
 Jaké operační systémy lze implementovat (Linux, Windows CE, Android) 
 Způsob připojení a typy možných připojených grafických displejů (typ rozhranní, 
velikost a rozlišení displeje) 
 Počet obecných výstupně/vstupních portů (na hardwarové úrovni) 
 Počet a typ standardních komunikačních sběrnic (SPI, I2C také označovanou TWI) 
 Ethernetové rozhranní 
 Rozsah napájecího napětí 
 Konstrukční řešení (fyzické rozměry, rozložení komponent a konektorů) 
 Cena 
 Dostupnost a podpora u českého prodejce 
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Zařízení, která byla vybírána pro funkci hlavní řídicí jednotky, jsou označována 
anglickými výrazy jako Computer-On-Module (COM) nebo System-On-Module (SOM). 
Do češtiny by se tyto výrazy mohli volně překládat jako počítačový, nebo systémový modul 
anebo modul obsahující počítač nebo systém (systémové řešení). Patří do skupiny zařízení 
souhrnně označovaných anglickým výrazem jako Single-Board-Computer (SBC), v češtině by 
se tento výraz dal chápat jako počítače realizované na jedné desce plošných spojů, nebo 
jednodílný počítač. Zařízení SBC jsou tedy charakterizovány tím, že nabízejí na určité úrovni 
funkčnost běžného počítače (omezení použitým hardwarem) a celý systém je realizovaný je 
jedné desce plošných spojů (DPS, PCB) [7]. 
Deska plošných spojů tedy obsahuje procesor, paměti, rozšiřující funkční bloky, 
konektory, rozhranní pro připojení externích komponent atp. Ve srovnání s PC plní funkci 
základní desky, ale bez možnosti použité komponenty měnit. 
Použijeme-li takovéto řešení pro konstrukci zařízení (elektronické, elektromechanické, 
mechanické aj.), je použité řešení označováno anglickým výrazem embedded system, 
s českým ekvivalentem vestavěný systém. Tento vestavěný systém má v rámci zařízení jasně 
definovanou funkci a napomáhá ke komplexnosti celého systému a zlepšuje tak celkovou 
funkčnosti konstruovaného zařízení [5]. 
Z množství modulů nabízených na trhu byly ke konečné volbě vybrány 3 produkty. 
Vlastnosti, kterými disponují, ukazuje přehledová tabulka Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
Tab. 1: Přehled vybraných parametrů kandidátů na hlavní řídicí jednotku [14],[10],[4] 
název 
Colibri T20 
+ Iris Carrier Board 
A20-OLinuXino- 
MICRO-4G 
MarS Board 
výrobce Toradex Olimex Embest 
procesor 
Tegra 2 dual-core 
Cortex-A9 Mpcore 
Cortex-A7 dual core ARM Cortex ™-A9 
RAM paměť 512MB DDR2 1 GB DDR3 4 x 256 MB DDR3 
Flash paměť 1 GB 4 GB 2 MB, 4 GB eMMC 
EEPROM paměť ne 2 KB pro MAC adresu ne 
USB 1×USB, 1×USB-OTG 2×USB, 1×USB-OTG 2×USB, 1×USB-OTG 
HDMI DVI-I ano (Full HD) ano (Full HD) 
VGA ne ne ne 
SD karta 1×microSD 1×SD/MMC, 1×microSD 1×microSD 
operační systém WindowsCE, Linux Linux, Android Linux, Android 
displej TFT LCD 4.3, 7 TFT LCD 4.3, 7, 10.1 TFT LCD 7 
UART 1× 3× 4× 
SPI 1× 2× 1× 
I
2
C 1× 2× 2× 
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ethernet 10/100Mb RJ45 10/100Mb RJ45 10/100/1000Mb RJ45 
napájení 6 – 27 V 6 - 16 V 5 V 
rozměry 72 × 100 mm 143 × 83 mm 66 x 102 mm 
cena cca 4200,- Kč cca 2070,- Kč cca 4600,- Kč 
Mezi hlavní kritéria pro konečnou volbu modulu patřila možnost použití grafického 
displeje požadované velikosti a rozlišení. Toto srovnání probíhalo vždy s produkty 
nabízenými samotnými výrobci vybíraných modulů a to z důvodů zajištění komptability 
s implementovanými hardwarovými a softwarovými prostředky (ovladači), které jsou 
optimalizovány na konkrétní displeje. 
Dále také rozsah použitelného vstupního napájecího napětí. Protože některé moduly 
nabízejí možnost širšího rozptylu hodnot vstupního napájecího napětí, je výhodnější jejich 
volba. V tomto případě můžeme ušetřit napěťovou větev napájecího zdroje pro celé zařízení, 
protože vybrané moduly obsahují svůj vlastní stabilizovaný zdroj napětí, který zajišťuje 
požadované napětí pro svůj provoz. 
 
Obr. 2: Modul A20-OLinuXino-MICRO-4G, vrchní strana 
Pro realizaci hlavní řídicí jednotky byl vybrán modul, který nabízí společnost Olimex 
pod označením A20-OLinuXino-MICRO-4G. 
3.3.2 Volba grafického displej s dotykovou vrstvou 
Spolu s uživatelskou aplikací tvoří uživatelské rozhranní obsluhy zařízení označované 
také jako HMI. Uživatelská aplikace zobrazuje podle zvoleného režimu data spolu 
s vykreslováním akčních (obslužných) tlačítek. Díky dotykové vrstvě je systémem 
detekováno, jaké ze zobrazených tlačítek bylo použito (stisknuto). 
Grafický displej lze označovat jako výstup uživatelského rozhranní, který nabízí 
požadované informace a ovládací prvky. Dotykovou vrstvu lze označovat jako vstup 
uživatelského rozhranní, na který zařízení definovaným způsobem reaguje. 
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Při jeho výběru je tedy velmi důležité zvolit dostačující velikost a rozlišení, aby byly 
zobrazované informace dobře čitelné a aby rozmístění vykreslovaných akčních tlačítek nebylo 
zmatečné. 
Dotyková je umístěna před samotným grafickým displejem a zprostředkovává interakci 
mezi obsluhou a zařízením. Neměla by svými optickými vlastnosti nijak zásadně ovlivňovat 
čitelnost displeje za ní. Z důvodu potřeby obsluhovat zařízení v latexových popř. jiných 
ochranných nebo pracovních rukavicích je nutné, aby dotyková vrstva, kterou je zařízení 
(displej) vybavena, byla rezistivního charakteru. 
Všechny tyto požadavky byly při výběru displeje akceptovány. Jelikož i rozměry 
a způsob připojení displeje hráli roli při výběru modulu realizujícího hlavní řídicí jednotku, 
byl pak displej zpětně vybírán z produktů, které výrobce nabízí a které jsou přímo 
podporovány zvoleným modulem. 
Z produktů nabízených společností Olimex, jako kompatibilních s vybraným modulem, 
byl vybrán grafický displej disponující dotykovou vrstvou rezistivního charakteru pod 
označením A13-LCD7-TS, viz obr. 3. Přehledová tabulka tab. 2 shrnuje parametry vybraného 
displeje. 
 
Obr. 3: Grafický displej A13-LCD-TS, přední strana 
Tab. 2: Vybrané parametry displeje A13-LCD-TS [9] 
úhlopříčka 7 palců 
velikost panelu 162,5 × 96,6 mm 
aktivní oblast 154,1 × 85,9 mm 
rozlišení 800 × 480 
velikost bodu 0,064 × 0,179 mm 
uspořádání bodů RGB proužky 
řízený prvek TFT aktivní matice 
počet zobraz. barev 16,7 milionů 
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3.3.3 Ethernetové rozhranní 
Zajišťuje konektivitu zařízení do sítě internet. Díky této funkci se nabízí možnost 
vzdálené správy zařízení. Vzdálenou správu můžeme rozdělit na dva režimy. Prvním je 
přístup uživatele a možnost pozorování aktuálních provozních dat nebo získání (stažení) 
dlouhodobých provozních dat uložených na paměťových mediích v zařízení. Druhým je 
vzdálený servisní zásah výrobce. 
Další možností, která se nabízí s využitím ethernetového modulu, je aktualizace všech 
softwarových prostředků. Aktualizace mohou být podmíněny zlepšením ovládání, změnou 
a vylepšením funkcí, žádostí zákazníka atp. 
Modul realizující hlavní řídicí jednotku byl vybírán s ohledem na to, aby jeho součástí 
byl ethernetový řadič a konektor RJ45 (ethernetové rozhranní). 
3.3.4 Rozhranní pro externí paměťová média 
Tento blok má zprostředkovávat možnost snadného připojení externích paměťových 
medií bez nutnosti, zabývat se zajištěním správného připojení a obsluhy na elementární 
hardwarové úrovni.  
Svou funkcí umožňuje zápis nebo čtení dat na/z paměťových médií (SD karty, paměti 
typu flash).  
Modul realizující hlavní řídicí jednotku byl vybírán s ohledem na to, aby k němu bylo 
možné bez problému tato paměťová média připojovat. 
3.4 Blok rozšiřujícího modulu 
Pracuje v nejtěsnějším kontaktu s hlavní řídicí jednotkou. Zajišťuje funkčnost zařízení 
na nižší (hardwarové) úrovni v závislosti na hodnotě konfiguračních dat předaných z vyšší 
úrovně (od hlavní řídicí jednotky). 
Hlavní výhodou je, že pracuje paralelně s hlavní řídicí jednotkou. Hlavní řídicí jednotka 
na základě zásahu obsluhy vytvoří konfigurační data. Tato data jsou předána rozšiřujícímu 
modulu, který v závislosti na jejich obsahu adekvátně zareaguje. Rozšiřující modul také 
zajišťuje zpracování signálů ze senzorů použitých v zařízení. Hodnoty provozních parametrů 
a stav zařízení předává vždy na dotaz hlavní řídicí jednotce. 
Blok rozšiřujícího modulu se dle požadované funkčnosti skládá z těchto částí: 
 DPS rozšiřujícího modulu 
 Senzory 
 Akční prvky 
 Signalizační prvky 
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3.4.1 DPS rozšiřujícího modulu 
Základem DPS rozšiřující modulu je mikrokontrolér s implementovaným firmwarem 
v podobě stavového automatu. Dále obsahuje obvody pro úpravy zpracovávaných signálů od 
senzorů a také prvky pro galvanické oddělení digitální a výkonové části (akční prvky).  
Jedním z hlavních úkolů rozšiřujícího modulu je cyklické zpracovávání hodnot 
výstupních signálů senzorů. Podle typu výstupního signálu senzorů je zpracování prováděno 
buď pomocí A/D převodníků nebo prostřednictvím komunikace po sběrnici. Získaná data jsou 
na dotaz předávána hlavní řídicí jednotce. 
Další funkcí rozšiřujícího modulu je generování řídících signálů požadovaných průběhů 
a velikostí pro akční prvky. Podle typu vstupních řídících signálů jednotlivých akčních prvků 
jsou řízeny pomocí signálů pulzně šířkové modulace (PWM) přímo, nebo pokud jsou řízeny 
analogovou hodnotou, nepřímo pomocí převodníku f/U jakožto určité formy D/A převodníku 
s nepřímým převodem. 
Obě tyto funkce jsou ovlivněny poslední získanou hodnotou konfiguračních dat a 
pracují ve stejném režimu a se stejnými vstupními hodnotami až do té doby, dokud 
mikrokontrolér neobdrží nová konfigurační data. 
3.4.2 Senzory 
Senzory slouží ke sledování provozních parametrů, jakými jsou hodnota rychlosti 
laminárního proudění v pracovním prostoru, tlaková ztráta způsobená znečištěním HEPA 
filtrů a polohy výsuvného skla u vstupu do pracovního prostoru. 
Jako senzor pro snímání rychlosti laminárního proudění v pracovním prostoru byl 
zvolen senzor od společnosti OMRON s označením D6F-W01A1, viz obr. 4. Tento senzor 
dokáže měřit proudění vzduchu v rozsahu od 0 do 1 m/s. Rozsah senzoru byl volen s ohledem 
na hodnoty proudění vzduchu, kterých bude v pracovním prostoru dosahováno (do 0,5 m/s). 
 
Obr. 4: Senzor proudění D6F-W01A1 
Pro vyhodnocování tlakové ztráty v prostorech před a za HEPA filtry je použit senzor 
pro snímání diferenciálního tlaku. Rozsah měřených hodnot diferenciálního tlaku se pohybuje 
teoreticky od 0 Pa až po předpokládaných 500 Pa. Je nutno dodat, že snímače pro takto nízké 
hodnoty nejsou zcela běžné a proto jich na trhu není mnoho. Při hledání senzoru vyhovující 
zadaným požadavkům byly nakonec vybrány 3 produkty, jejichž parametry jsou porovnávány 
v tabulce tab. 3. 
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Tab. 3: Přehled porovnávaných parametrů snímačů diferenciálho tlaku [13],[12],[11] 
název SM5852-001-D-3-LR SM5470-001-D-B D6F-PH 
výrobce Silicon Microstructures Silicon Microstructures Omron 
provozní tlak 0 – 1 kPa 0 – 1 kPa -500 – 500 Pa 
výstupní signál Analog / digital (I
2
C) analog digital (I
2
C) 
napájecí napětí 5 V 5 V 2,3 – 3,6 V 
typ pouzdra DIL8 SOIC16 THT 
 
Pro otestování citlivostí jednotlivých snímačů diferenciálního tlaku (změna výstupního 
napětí v závislosti na změně působících tlaků) byla vytvořena zkušební testovací DPS. Byly 
otestovány 3 vybrané snímače uvedené v tabulce tab. 3. S ohledem na výsledky testování byl 
pro realizaci DPS rozšiřujícího modulu vybrán snímač od společnosti Silicon Microstructures 
s označením SM5852-001-D-3-LR. 
 
Obr. 5: Senzor diferenciálního tlaku SM5852-001-D-3-LR 
Pro měření aktuálního atmosférického tlaku byl vybrán senzor od společnosti Freescale 
Semiconductor s označením MPXH6101A6. 
Pro určení polohy výsuvného skla bylo vybráno řešení s optickými branami. Pro toto 
řešení byla kritická tloušťka použitého skla (velikost štěrbiny brány). Výhodou této 
konstrukce je v tom, že není třeba na sledovaný objekt instalovat zrcátko nebo odrazku, jako 
v případě, kdy je použito řešení s vysílačem a přijímačem na jedné straně, většinou v jednom 
pouzdře. Instalace reflexního prvku je dosti komplikovaná, protože musí docházet k odrazu 
paprsku definovaným směrem. S použitím optické brány se štěrbinou tento problém odpadá, 
je nutné jen zajistit neprostupnost vysílaného paprsku v okamžiku, kdy je sledovaný objekt ve 
štěrbině. V zařízení je použito optické brány od společnosti Kingbright s označením 
KTIR0911S (obr. 6) s hloubkou štěrbiny 13 mm a šířkou 15 mm [6]. 
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Obr. 6: Optická brána se štěrbinou KTIR0911S [6] 
3.4.3 Akční prvky 
Akční prvky realizují reakci řídící elektroniky na podněty nebo stavy, které to vyžadují. 
Těmi to stavy mohou být buď změny provozních parametrů, nebo zásah obsluhy do chodu 
zařízení v provozu. 
Hlavním z provozní parametrů je hodnota laminární prouděné v pracovním prostoru, 
která je přímo ovlivnitelná řízením otáček ventilátorů použitého pro nucenou cirkulaci 
vzduchu ve vnitřním cirkulačním systému. Ventilátor použitý v této konstrukci je od 
společnosti ebm-papst pod poznačením R3G250-RE09-07, viz obr. 7. Mezi jeho hlavní 
výhody patří možnost přímého řízení otáček prostřednictvím signálu PWM nebo analogově 
napětím v rozsahu 1-10 V. Další vybrané parametry jsou uvedeny v přehledové tabulce tab. 4. 
Tab. 4: Vybrané parametry radiálního ventilátoru R3G250-RE09-07 [3] 
provozní napětí 200 – 240 V 
frekvence napětí 50/60 Hz 
max. počet otáček 2510 / min 
max. odebíraný proud 1,4 A 
rozsah prac. teplot -25 – 60 °C 
počet lopatek 7 
řízení otáček 0 – 10 VDC / PWM signál 
stupeň krytí IP 54 
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Obr. 7: Radiální ventilátor R3G250-RE09-07 
Pro ovládání osvětlení v pracovním prostoru byl zvolen elektronický předřadník od 
společnosti OSRAM s označením HF 2X36/230 DIM. Vybraný typ disponuje funkcí řízení 
jasu připojených fluorescenčních trubic při svícení pomocí řídicího analogového signálu 
v rozsahu 1-10 V. 
3.4.4 Signalizační prvky 
Slouží k jasné a srozumitelné signalizace stavu zařízení. Oznamují, zda je zařízení 
v provozu a pokud ano, tak v jakém provozním stavu se nachází. V našem případě jsou 
použity dva druhy signalizačních prvků: 
 Optické 
 Akustické 
Funkci optického signalizačního prvku zastává LED pásek s RGB čipy osvětlující logo 
zadávající firmy. Každá ze tří barev je řízena samostatně pomocí pulzně šířkové modulace 
(PWM). Možná nastavená intenzita každé barvy je odstupňovaná po 10% v rozsahu 0-100%. 
Akustickým signalizačním prvkem je piezokeramický akustický měnič (sirénka). 
Neobsahuje obvod pro generování střídavého signálu, a proto musí být buzena střídavým 
signálem. To umožňuje prostřednictvím změny frekvence signálu šířkově pulzní modulace 
měnit výšku tónu pro rozlišení oznamovaných událostí (stavů). 
3.5 Návrh a realizace DPS rozšiřujícího modulu 
Při volbě součástek pro konstrukci DPS rozšiřujícího modulu bylo postupováno dle 
požadavků na funkčnost modulu, rozsahu měřených fyzikálních veličin, způsobu 
vyhodnocování stavů zařízení a způsobu ovládání akčních prvků. 
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3.5.1 Volba a výběr komponent 
Další neméně důležitou volbou byl výběr řídicího mikrokontroléru jako hlavního 
akčního prvku DSP rozšiřujícího modulu. Při jeho výběru musel být brán zřetel na povahu 
signálů ze senzorů, potřebný počet vstupně výstupních bran, potřebný počet specializovaných 
vstupů (analogovo-digitální převodník) a výstupů (počet PWM).  
Všem těmto požadavků spolehlivě vyhověl mikrokontrolér od společnosti Atmel 
s označením AT90USB647[1]. Mimo dostatečný počet obecných vstupně výstupních bran 
disponuje pro naše účely dostatečným počtem kanálů analogovo-digitálního převodníku i 
dostatečným počtem výstupů PWM. Další vlastností, které rozhodla o jeho výběru je 
skutečnost, že přímo v sobě obsahuje funkci USB řadiče.  
Z důvodů větší univerzálnosti prototypové DPS je vedle klasického USB mini B 
konektoru možné použít pro připojení kabelu USB svorkovnici. Z důvodů ESD ochrany 
mikrokontroléru byly použity ochranné diody ve formě integrovaného obvodu s označením 
IP4220CZ6. 
 Řízení spínacích cívek použitých relé neprobíhá přímo vstupně výstupními piny, ale 
pomocí tranzistorového pole (driver) s vnitřním zapojením tranzistorů označovaným jako 
darlingtonovo zapojení. Byl vybrán obvod s označením ULN2003AD. 
Pro generování a uchování systémového času v rámci DPS rozšiřujícího modulu byl 
použit obvod reálného času (RTC) s označením DS1307+. Tento obvod pro svou funkci 
vyžaduje hodinový krystalový oscilátor s frekvencí 32,768 kHz a 3 V lithiovou baterii pro 
funkci obvodu při výpadku napájení. 
Pro spínání výkonových zátěží (ventilátory, předřadníky) byla použita relé s označením 
G5LA-1-E 12VDC od společnosti OMRON. Výkon spínacích cívek 360 mW (30 mA / 12 V), 
maximální spínaný proud 10 A při střídavém napětí 250 V. 
DPS rozšiřujícího modulu je napájena z hlavního zdroje 3 A / 12 V stejně jako modul 
hlavní řídicí jednotky. Toto napětí je zvoleno z důvodů napájení spínacích cívek relé a také 
napájení operačních zesilovačů pracujících v režimu digitálně-analogových převodníků. 
Pro potřeby integrovaných obvodů a snímačů je na DPS rozšiřujícího modulu umístěn 
malý spínaný zdroj s pevným výstupním napětím 5 V realizovaný s pomocí integrovaného 
obvodu s označením LM2574M-5.0. 
Pro generování řídicích analogových signálů v rozsahu 1-10 V pro řídicí elektroniku 
motorů ventilátorů a elektronického předřadníku pro osvětlení pracovního prostoru bylo 
použito zapojení s operačním zesilovačem s označením LM358D ve funkci digitálně-
analogového převodníku. Jedná se o zapojení filtru druhého řádu, označované jako sallen-key. 
Na výstup operačních zesilovačů je navíc připojena zenerova dioda se zenerovým napětím 
10 V, aby řídicí analogové napětí nepřesáhlo hodnotu 10 V. 
Navržené hodnoty součástek byly ověřeny simulacemi v progamu OrCAD Capture. 
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3.5.2 Tvorba DPS rozšiřujícího modulu 
Schéma a layout DPS rozšiřujícího modulu byly vytvořeny v prostředí návrhového 
systému plošných spojů Eagle. Kompletní schéma elektrického zapojení rozšiřujícího 
modulu, obrazce plošných spojů vrstev top a bottom, servisní potisky vrstev top a bottom a 
osazovací plánek jsou k nahlédnutí na konci práce v přílohách. 
DPS byla vyrobena společností Gatema se sídle v Boskovicíh. Jedná se oboustrannou 
dvouvrstvou DPS (pouze vrsty top a bottom) s prokovy, povrchovou úpravou HAL. Základní 
materiál FR4 tloušťky 1,5 mm s rozměry 220 x 155 mm. Na obrázku obr. 8 je k vidění 
neosazená strana bottom, obrázek obr. 9 ukazuje stranu top po osazení součástkami. 
 
Obr. 8: DPS rozšiřujícího modulu, neosazená strana bottom 
Na obrázku obr. 8 je zřetelně vidět oddělení výkonové vysokonapěťové části. Střídavé 
napětí 230 V (L) je od vstupní svorkovnice společně se nulovým (N) a ochranným vodičem 
(PE) rozvedeno ke svorkovnicím pro hlavní spínaný zdroj (3A / 12 V), dále pro motory 
ventilátorů a elektronické předřadníky pro fluorescenční a UV zářivky. 
Na obrázcích obr. 8 a obr. 9 je patrná hustota prokovů zemnících ploch z důvodů co 
největší eliminace nepříznivých vlivů šumu. Analogová a digitální zem je spojena v jednom 
místě, podle uspořádání DPS co nejblíže zdrojové svorce, z důvodů eliminace vlivu 
protékajícího proudu v analogové části na činnost digitální části. 
DPS rozšiřujícího modulu byla osazena ručně v prostorách společnosti NT Engineerig 
na pracovišti ručního pájení pomocí mikropájky. 
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Obr. 9: DPS rozšiřujícího modulu, osazená strana top 
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4 Komunikační protokol 
Z koncepce návrhu řídicí elektroniky vyplývá, že se řídicí elektronika jako celek skládá 
ze dvou hlavních funkčních bloků označených jako blok hlavní řídicí jednotky a blok 
rozšiřujícího modulu, viz obr. 1 blokové schéma. 
Toto rozdělení vychází s konkrétních požadavků na funkci celého zařízení. Vyšší 
úroveň funkčnosti zajišťuje blok hlavní řídicí jednotky (ovládání grafického displeje, práce 
s externími paměťovými médii). Nižší úroveň funkčnosti zajišťuje blok rozšiřujícího modulu 
(generování ovládacích signálů, ovládání akčních prvků, úprava signálů). Např. vytvářet v 
systémech Computer-On-Module pulzně šířkovou modulaci PWM pomocí cyklického 
připínání výstupu mezi „0“ a „1“ programově je neefektivní a naopak např. vytvářet 
v mikrokontroléru řadič pro čtení a zápis dat z SD karty nebo ethernetový řadič. 
Z výše uvedených informací vychází poznatek, že i když oba můžou nezávisle na sobě 
pracovat paralelně vedle sebe (většinu času tak pracují), existuje potřeba, aby oba takto 
oddělené (definované) bloky mezi sebou komunikovaly a vyměňovaly si informace. 
Zmíněná situace popisuje komunikaci mezi dvěma body, v našem případě mezi dvěma 
bloky řídicí elektroniky. Obecně tedy komunikaci někdo řídí. Pokud v tomto případě 
použijeme terminologii master a slave, chápeme blok hlavní řídicí jednotky v roli master a 
blok rozšiřujícího modulu jako slave. Z toho označení také vychází vztahy mezi oběma bloky 
v rámci komunikačního protokolu. Master řídí veškerou komunikaci po sběrnici ve významu 
obsahu dat, které jsou posílána. Slave sám o sebe nikdy komunikace nezačíná. Vždy se jen 
chová nebo odpovídá podle obsahu přijatých dat směrem od mastera. 
4.1 Výběr sběrnice pro komunikaci 
Výběr typu zvolené sběrnice pro komunikaci mezi blokem hlavní řídicí jednotky a 
blokem rozšiřujícího modulu byl prováděn vzhledem k maximální univerzálnosti navrženého 
řešení. Byla zvolena sběrnice USB. Nabízela se možnost použití „více klasické“ UART, ale 
při výběru modulu realizujícího hlavní řídicí jednotku, byly objeveny moduly, které již 
hardwarově UART nepodporovaly. 
Tato myšlenky tedy přináší možnost, změny modulu realizujícího blok hlavní řídicí 
jednotky v již hotovém a provozovaném zařízení (laboratorním boxu). 
4.2 Specifikace protokolu 
Specifikace protokolu je na straně bloku rozšiřujícího modulu přímo součástí firmwaru 
nahraného v řídicím mikrokontroléru. Nahraný firmware specifikuje chování zařízení ve 
zvolených pracovních režimech společně s reakcemi na mimořádné události, které mohou 
nastat během provozu. Z podstaty se jedná o stavový automat. Podobně jako na vniklé 
mimořádné události a jiné, reaguje na přijatá data. 
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Specifikace protokolu na straně bloku hlavní řídicí jednotky je součástí uživatelské 
aplikace, které zprostředkovává v součinnosti s grafickým displejem s dotykovou vrstvou 
rozhranní obsluhy zařízení (HMI). Při tomto tvrzení je vycházeno z předpokladu, že v rámci 
modulu realizující hlavní řídicí jednotku je nainstalován a provozován operační systém 
(Linux, Windows CE, Android, atp.). Uživatelské aplikace je pak spuštěna v tomto prostředí 
operačního systému. 
Specifikace protokolu na obou stranách tedy obsahuje kompletní seznam kódů příkazů 
spolu se specifikací velikosti následujících dat. Každá strana ovšem používá odlišné hodnoty 
kódů příkazů i v případě, že se jedná o stejnou instrukci nebo stavovou informaci. Tím je 
zaručení jednoznačná rozlišitelnost obsahu a směru komunikace. 
4.2.1 Struktura bajtu příkazu 
Každý datový bajt nesoucí informaci příkazu se skládá ze tří částí. První část tzv. MSB 
nebo-li nejvýznamnější bit určuje, zda příkaz vyšel od hlavní řídicí jednotky nebo od 
rozšiřujícího modulu. Bit na obrázku obr. 10 označený jako D0 (direction). 
Další dva bity určují do jaké skupiny příkazů právě vyslaný/zpracovávaný příkaz patří, 
na obou stranách specifikace protokolu jsou čtyři skupiny příkazů, dohromady tedy osm. Bity 
na obrázku obr. 10 označené jako G1 a G0 (group). 
Zbývajících pět bitů poté konkrétně určí, o jaký příkaz se jedná a nastane odpovídající 
reakce nebo změna chování zařízení. Těchto konkrétních příkazů může být v každé skupině 
třicet dva. Bity na obrázku obr. 10 označené C4, C3, C3, C2 a C1 (command). 
D0 C1 C0 C4 C3 C2 C1 C0
 
Obr. 10: Struktura příkazových bajtů 
Přehledová tabulka tab. 5 ukazuje rozdělení příkazů do osmi skupin podle prvních tří 
bitů příkazových bajtů. Podle druhu příkazu může příkazový bajt následovat „žádný“ datový 
bajt, pak hovoříme o bezparametrových příkazech, jeden datový bajt nebo dva datové bajty. 
Speciální případem je pak speciální příkaz na hromadný dotaz, kdy hlavní řídící 
jednotka uvede speciálním úvodním příkazem posloupnost informací, které chce od 
rozšiřujícího modulu získat. Posloupnost je poté ukončena speciálním ukončovacím 
příkazem. V tomto případě tedy může po úvodním příkazu následovat více jak dva datové 
bajty. 
Obsah všech osmi skupin příkazových a stavových bajtů jsou uvedeny v přílohách.  
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Tab. 5: Specifikace skupin příkazů 
D0 G1    G0 Popis skupiny 
0 00 Chyby vyhodnocené hlavní řídicí jednotkou 
0 01 Pracovní módy, formát komunikace 
0 10 Dotazy vůči rozšiřujícímu modulu 
0 11 Příkazy nastavení, ovládání akčních členů 
1 00 Chyby vyhodnocené rozšiřujícím modulem 
1 01 Pracovní módy, formát komunikace 
1 10 Stavové informace 
1 11 senzorové a doplňující informace 
 
 
4.2.2 Symbolické názvy příkazů 
Pro jednodušší práci s definovanými příkazy a stavovými informacemi je každé 
konkrétní adrese příkazu, která je v seznamu definována přidělen symbolický název. Na 
obrázku obr. 11 je znázorněna struktura vytváření symbolických názvů. 
První písmeno v názvu označuje, zda příkaz vysílá hlavní řídicí jednotka nebo 
rozšiřující modul (direction). Následuje skupina pří písmen, které jsou identifikátory obsažené 
informace (mark). Symbolický název je ukončen dvojí písmen, vyjadřující informaci o typu 
příkazu (type), jako např. ER – chyba, RQ – dotaz, CN – ovládání (nastavení). 
Všechny symbolické názvy příkazů definovaných v seznamu jsou společně s obsahem 
všech osmi skupin příkazových a stavových bajtů uvedeny v přílohách. 
D M3 M2 M1 T2 T1
 
Obr. 11: Struktura vytváření symbolických jmen 
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Závěr 
V práci byla provedena základní kategorizace laboratorních boxů pracujících 
s laminárním prouděním a to s ohledem ke směru proudění a jeho funkci vzhledem k ochraně 
operátora a vzorků. Dále byla provedena specifikace funkčních požadavků na zařízení spolu 
s jejich rozdělením do 3 oblastí. Na to v další části navazuje popis koncepce navrženého 
řešení spolu s výběrem komponent, pro možnou realizaci uvedeného zamýšleného řešení. 
Na základě výroby testovací desky plošných spojů pro senzory diferenčního tlaku a 
absolutního (atmosférického tlaku) byly na základě měření vybrány vhodné senzory pro 
použití v této aplikaci. Hlavními kritérii pří výběru byl rozsah napájecího napětí, pracovní 
rozsah měřené tlaku, citlivost v dané pracovní oblasti tlaků, rozsah výstupního signálu. 
V dalším kroku byly provedeny testy vytypovaných senzorů proudění vzduchu pro 
měření rychlosti laminárního proudění v pracovním prostoru. Jedinou nevýhodou testovaných 
senzorů proudění byl velmi drobný konektor pro připojení vodičů napájení a výstupního 
signálu. 
Dále byla v návrhovém prostředí pro tvorbu desek plošných spojů vytvořena DPS 
rozšiřujícího modulu. Vzhledem k prototypovému charakteru výrobku není aktuální velikost 
DPS optimalizována vzhledem k prostorové náročnosti umístění a ceny výroby. DPS je 
opatřena navíc například indikačními LED, tlačítky volným vstupem analogovo-digitálního 
převodníku, univerzálními vstupy a výstupy. Tyto prvky se po funkčních testech mohou 
vyhodnotit jako nadbytečné. Poté by mohlo dojít k redukci plochy DPS rozšiřujícího modulu 
až o polovinu. 
V závěru práce je popsána koncepce návrhu struktury komunikačního protokolu. 
Rozdělení příkazů podle funkce do skupin, vytvoření jejich adres pro jejich rozlišení a 
zajištění jedinečnosti. Dále jsou vytvořeny symbolické názvy těchto adres (příkazů).  
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COM ........................................................ computer on module 
D/A .......................................................... digitálně-analogový převodník 
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DPS ......................................................... deska plošných spojů 
EEPROM  ............................................... electrically erasable erogrammable ROM 
eMMC ..................................................... embedded multimedia card 
f/U ........................................................... převodník frekvence na napětí 
GB ........................................................... giga byte 
HDMI ...................................................... high-definition multimedia interface 
HEPA ...................................................... high efficiency particulate air filter 
HMI ......................................................... human machine interface 
LCD ......................................................... liquid crystal display 
LED ......................................................... light emitting diode 
MAC adresa ............................................ media access control addres 
MMC ....................................................... multimedia card 
MSB ........................................................ most significant bit 
PC ............................................................ personal komputer 
PCB ......................................................... printed curcuit board 
PWM ....................................................... pulse width modulation 
RAM ........................................................ random access memory 
RGB ........................................................ red-green-blue 
ROM ........................................................ read only memory 
SBC ......................................................... single board komputer 
SD ............................................................ secure digital 
SOM ........................................................ system on module 
TFT .......................................................... thin film transistor 
USB ......................................................... universal serial bus 
USB-OTG ............................................... USB on-the-go 
VGA ........................................................ video graphics array 
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symb. jméno skup. příkaz HEX
000 0 0001 01
000 0 0010 02
000 0 0011 03
000 0 0100 04
000 0 0101 05
000 0 0110 06
000 0 0111 07
000 0 1000 08
000 0 1001 09
000 0 1010 0A
000 0 1011 0B
000 0 1100 0C
000 0 1101 0D
000 0 1110 0E
000 0 1111 0F
UDATER 000 1 0000 10 data nedošla. Příliš veliká časová prodleva od vznesení dotazu (požadavku), nebo žádná odpověď - -
UCRCER 000 1 0001 11 chyba kontrolního součtu - -
UCOMER 000 1 0010 12 nesprávná data, příkaz neexistuje - -
UPARER 000 1 0011 13 nesprávná data, nedovolený parametr - -
000 1 0100 14
000 1 0101 15
000 1 0110 16
000 1 0111 17
000 1 1000 18
000 1 1001 19
000 1 1010 1A
000 1 1011 1B
000 1 1100 1C
000 1 1101 1D
000 1 1110 1E
000 1 1111 1F
Příloha P: Příkazová skupina Hlavní řídicí jednotka – chyby
skup. příkaz HEX
MSYSSR 001 0 0001 21 aktivace serviního módu (service mode) [příkaz bez parametru] - -
MSYSMA 001 0 0010 22 aktivace módu údržby (maintenance mode) [příkaz bez parametru] - -
MSYSNO 001 0 0011 23 aktivace běžného provozního módu (normal operation mode) [příkaz bez parametru] - -
MSYSST 001 0 0100 24 aktivace pohotovostního módu (standby mode) [po zapnutí zařízení] - -
MSYSDE 001 0 0101 25 aktivace módu dekontaminace prac. prostoru (decontamination mode) - -
001 0 0110 26
001 0 0111 27
001 0 1000 28
001 0 1001 29
001 0 1010 2A
001 0 1011 2B
001 0 1100 2C
001 0 1101 2D
001 0 1110 2E
001 0 1111 2F
MUSBVR 001 1 0000 30 výběr USB verze (1.1; 2.0) - xxxx
MUSBSP 001 1 0001 31 volba maximální rychlosti komunikace - xxxx
001 1 0010 32
001 1 0011 33
MRECCH 001 1 0100 34 potvrzení příjmu dat - -
MCOMCH 001 1 0101 35 ověření správnosti dat (příkaz existuje) - -
MPARCH 001 1 0110 36 ověření správnosti dat, parametr v očekávaných hodnotách - -
001 1 0111 37
001 1 1000 38
001 1 1001 39
001 1 1010 3A
001 1 1011 3B
001 1 1100 3C
001 1 1101 3D
001 1 1110 3E
001 1 1111 3F
Příloha Q: Příkazová skupina Hlavní řídicí jednotka – pracovní módy
skup. příkaz HEX
MSYSSM 010 0 0001 41 dotaz - souhrnné statové informace (system state summary) - -
dotaz na systémový čas rozšiřujícího modulu (system time request) [uložený v RTC]
postupně je odesláno 7 bytů za sebou (sec; min; hod; den; datum den; datum měsíc; datum rok)
MXXXRQ 010 0 0011 43 dotaz na jakoukoliv informaci, kterou je rozšiřující modul schopný poskytnout (request)
MSYSRQ 010 0 0100 44 dotaz na aktuální stav systému (systém state request) [pracovní mód] - -
010 0 0101 45
MDFRXX 010 0 0110 46 posloupnost informací které chce MCU získat od rozšiřujícího modulu (data frame request)
MDFRCL 010 0 0111 47 ukončovací slovo posloupnosti dotazovaných informací - -
MDFFCN 010 0 1000 48 nastavení periody zasílání informací  (data frame format control) [sekundy, minuty] msxx xxxx
010 0 1001 49
010 0 1010 4A
010 0 1011 4B
010 0 1100 4C
010 0 1101 4D
010 0 1110 4E
010 0 1111 4F
010 1 0000 50
010 1 0001 51
010 1 0010 52
010 1 0011 53
010 1 0100 54
010 1 0101 55
010 1 0110 56
010 1 0111 57
010 1 1000 58
010 1 1001 59
010 1 1010 5A
010 1 1011 5B
010 1 1100 5C
010 1 1101 5D
010 1 1110 5E
010 1 1111 5F
posloupnost příkazů
dotazovaná informace
Příloha R: Příkazová skupina Hlavní řídicí jednotka – dotazy
420 0010010MSYTRQ
skup. příkaz HEX
MFN1CN 011 0 0001 61 nastavení chování ventilátoru 1  [výkon v krocích 10% od 0 do 100] ON/OFF PWM
MFN2CN 011 0 0010 62 nastavení chování ventilátoru 2   [výkon v krocích 10% od 0 do 100] ON/OFF PWM
011 0 0011 63
MTUBCN 011 0 0100 64 nastavení chování osvětlení prac. prostoru  [výkon v krocích 10% od 0 do 100] ON/OFF PWM
MUVMCN 011 0 0101 65 zapnutí/vypnutí UV (manuálně) ON/OFF -
MRGBCN 011 0 0110 66 ovládání relé - připojení napájení RGB LED pásku ON/OFF -
MREDCN 011 0 0111 67 nastavení intenzity červené barvy RGB LED pásku [0-255] ON/OFF PWM
MGRNCN 011 0 1000 68 nastavení intenzity zelené barvy RGB LED pásku [0-255] ON/OFF PWM
MBLUCN 011 0 1001 69 nastavení intenzity modré barvy RGB LED pásku [0-255] ON/OFF PWM
011 0 1010 6A
MRELCN 011 0 1011 6B ovládání pomocného relé ON/OFF -
MBUZCN 011 0 1100 6C zapnutí/vypnutí sirénky (manuálně); styl zvukového znamení [oznámení, upozornění, poplach] ON/OFF FORMAT
MUPOCN 011 0 1101 6D ovládání výkonových komplementárních tranzistorů (MCU uni power out) [UNI_PWR_2, UNI_PWR_1] ON/OFF ON/OFF
MIOXCN 011 0 1110 6E parametry přímích pinů I/O MCU [vstupní/výstupní; "1"/"0" nebo en/dis pull-up] DIRECT. SET
011 0 1111 6F
MTOFLH 011 1 0000 70 změna provozní doby filtrů (MCU time of operation filter) [2 byte za sebou, max. 65535 hodin] xxxx xxxx
MTOUVH 011 1 0001 71 změna provozní doby UV zářivek (MCU time of operation filter) [2 byte za sebou, max. 65535 hodin] xxxx xxxx
MTOBXH 011 1 0010 72 změna provozní doby celého zařízení (MCU time of operation filter) [2 byte za sebou, max. 65535 hodin] xxxx xxxx
011 1 0011 73
011 1 0100 74
011 1 0101 75
011 1 0110 76
011 1 0111 77
MRTC00 011 1 1000 78 hodnoty pro regisrt RTC na adrese 0x00 (MCU RTC register addres 0x00) [sekundy] chxxx xxxx
MRTC01 011 1 1001 79 hodnoty pro regisrt RTC na adrese 0x01 (MCU RTC register addres 0x01) [minuty] 0xxx xxxx
MRTC02 011 1 1010 7A hodnoty pro regisrt RTC na adrese 0x02 (MCU RTC register addres 0x02) [hodiny; 12/24 formát] 0xxx xxxx
MRTC03 011 1 1011 7B hodnoty pro regisrt RTC na adrese 0x03 (MCU RTC register addres 0x03) [dny v týdnu] 0000 0xxx
MRTC04 011 1 1100 7C hodnoty pro regisrt RTC na adrese 0x04 (MCU RTC register addres 0x04) [datum - dny] 00xx xxxx
MRTC05 011 1 1101 7D hodnoty pro regisrt RTC na adrese 0x05 (MCU RTC register addres 0x05) [datum - měsíce] 000x xxxx
MRTC06 011 1 1110 7E hodnoty pro regisrt RTC na adrese 0x06 (MCU RTC register addres 0x06) [datum - roky; 00-99] xxxx xxxx
MRTC07 011 1 1111 7F hodnoty pro regisrt RTC na adrese 0x07 (MCU RTC register addres 0x07) [registr nastavení] x00x 00xx
Příloha S: Příkazová skupina Hlavní řídicí jednotka – příkazy nastavení
skup. příkaz HEX
100 0 0001 81
ASYTER 100 0 0010 82 chyba systémového času [nesouhlasí čas uložený v EEPROM a čas v RTC] - -
100 0 0011 83
AFLWER 100 0 0100 84 problém se signálem, např. senzor není připojen nebo je poškozen (air flow error) - -
AABPER 100 0 0101 85 problém se signálem, např. senzor není připojen nebo je poškozen (absolut pressure sensor error) - -
ADFPER 100 0 0110 86 problém se signálem, např. senzor není připojen nebo je poškozen (diff. pressure sensor error) - -
100 0 0111 87
AHUMER 100 0 1000 88 problém se signálem, např. senzor není připojen nebo je poškozen (humidity sensor) - -
ATEMER 100 0 1001 89 problém se signálem, např. senzor není připojen nebo je poškozen (temperature sensor) - -
100 0 1010 8A
100 0 1011 8B
100 0 1100 8C
100 0 1101 8D
100 0 1110 8E
100 0 1111 8F
ADATER 100 1 0000 90 Data nedošla. Příliš veliká časová prodleva od vznesení dotazu (požadavku), nebo žádná odpověď
ACRCER 100 1 0001 91 Chyba kontrolního součtu
ACOMER 100 1 0010 92 nesprávná data, příkaz neexistuje
APARER 100 1 0011 93 nesprávná data, nedovolený parametr
100 1 0100 94
100 1 0101 95
100 1 0110 96
100 1 0111 97
100 1 1000 98
100 1 1001 99
100 1 1010 9A
100 1 1011 9B
100 1 1100 9C
100 1 1101 9D
100 1 1110 9E
AXXXER 100 1 1111 9F jiná chyba - -
Příloha T: Příkazová skupina Rozšiřující modul – chyby
skup. příkaz HEX
ASYSSR 101 0 0001 A1 servis (system state servis) - -
ASYSMA 101 0 0010 A2 údržba (system state maintenance) - -
ASYSNO 101 0 0011 A3 běžný provoz (system state normal operation) - -
ASYSST 101 0 0100 A4 pohotovostního režim (standby mode) [po zapnutí zařízení] - -
ASYSDE 101 0 0101 A5 mód dekontaminace prac. prostoru (decontamination mode) - -
ASYSEM 101 0 0110 A6 mimořádná událost (system state emergency event) - -
101 0 0111 A7
101 0 1000 A8
101 0 1001 A9
101 0 1010 AA
101 0 1011 AB
101 0 1100 AC
101 0 1101 AD
101 0 1110 AE
101 0 1111 AF
AUBSVR 101 1 0000 B0 výběr USB verze (1.1; 2.0) - xxxx
AUBSSP 101 1 0001 B1 volba maximální rychlosti komunikace - xxxx
101 1 0010 B2
101 1 0011 B3
ARECCH 101 1 0100 B4 potvrzení příjmu dat - -
ACOMCH 101 1 0101 B5 ověření správnosti dat (příkaz existuje) - -
APARCH 101 1 0110 B6 ověření správnosti dat, parametr v očekávaných hodnotách - -
101 1 0111 B7
101 1 1000 B8
101 1 1001 B9
101 1 1010 BA
101 1 1011 BB
101 1 1100 BC
101 1 1101 BD
101 1 1110 BE
101 1 1111 BF
Příloha U: Příkazová skupina Rozšiřující modul – pracovní módy
skup. příkaz HEX
AFN1ST 110 0 0001 C1 ventilátor 1 zapnutý/vypnutý, aktuální nastavený výkon (auxiliary module fan 1 state/status) ON/OFF PWM
AFN2ST 110 0 0010 C2 ventilátor 2 zapnutý/vypnutý, aktuální nastavený výkon (auxiliary module fan 1 state/status) ON/OFF PWM
110 0 0011 C3
ATUBST 110 0 0100 C4 osvětlení prac. prostoru zapnnuté/vypnuté, aktuální nastavená výkon (auxiliary module tube state) ON/OFF PWM
AUVMST 110 0 0101 C5 UV trubice zapnutá/vypnutá ON/OFF -
ARGBST 110 0 0110 C6 připojení/nepřipojené napájení RGB LED pásku ON/OFF -
AREDST 110 0 0111 C7 aktuální intenzita červené barvy RGB LED pásku [0-255] ON/OFF PWM
AGRNST 110 0 1000 C8 aktuální intenzita zelené barvy RGB LED pásku [0-255] ON/OFF PWM
ABLUST 110 0 1001 C9 aktuální intenzita modré barvy RGB LED pásku [0-255] ON/OFF PWM
110 0 1010 CA
ARELST 110 0 1011 CB pomocné relé zapnuté/vypnuté ON/OFF
ABUZST 110 0 1100 CC zapnutí/vypnutí sirénky; styl zvukového znamení [oznámení, upozornění, poplach] ON/OFF FORMAT
AUPOST 110 0 1101 CD stav výkonových komplementárních tranzistorů (uni power out) [UNI_PWR_2, UNI_PWR_1] ON/OFF ON/OFF
AIOXST 110 0 1110 CE aktuální nastavení přímích pinů I/O MCU [vstupní/výstupní; "1"/"0" nebo en/dis pull-up] DIRECTION SET
110 0 1111 CF
ATOFLM 110 1 0000 D0 provozní doba filtrů (MCU time of operation filter) [2 byte za sebou, max. 65535 hodin] xxxx xxxx
ATOUVM 110 1 0001 D1 provozní doba UV zářivek(MCU time of operation filter) [2 byte za sebou, max. 65535 hodin] xxxx xxxx
ATOBXM 110 1 0010 D2 provozní doba celého zařízení (MCU time of operation filter) [2 byte za sebou, max. 65535 hodin] xxxx xxxx
110 1 0011 D3
110 1 0100 D4
110 1 0101 D5
110 1 0110 D6
110 1 0111 D7
ARTC00 110 1 1000 D8 hodnoty regisrtu RTC na adrese 0x00 (MCU RTC register addres 0x00) [sekundy] chxxx xxxx
ARTC01 110 1 1001 D9 hodnoty regisrtu  RTC na adrese 0x01 (MCU RTC register addres 0x01) [minuty] 0xxx xxxx
ARTC02 110 1 1010 DA hodnoty regisrtu  RTC na adrese 0x02 (MCU RTC register addres 0x02) [hodiny; 12/24 formát] 0xxx xxxx
ARTC03 110 1 1011 DB hodnoty regisrtu  RTC na adrese 0x03 (MCU RTC register addres 0x03) [dny v týdnu] 0000 0xxx
ARTC04 110 1 1100 DC hodnoty regisrtu  RTC na adrese 0x04 (MCU RTC register addres 0x04) [datum - dny] 00xx xxxx
ARTC05 110 1 1101 DD hodnoty regisrtu  RTC na adrese 0x05 (MCU RTC register addres 0x05) [datum - měsíce] 000x xxxx
ARTC06 110 1 1110 DE hodnoty regisrtu  RTC na adrese 0x06 (MCU RTC register addres 0x06) [datum - roky; 00-99] xxxx xxxx
ARTC07 110 1 1111 DF hodnoty regisrtu  RTC na adrese 0x07 (MCU RTC register addres 0x07) [registr nastavení] x00x 00xx
Příloha V: Příkazová skupina Rozšiřující modul – stavové informace
skup. příkaz HEX
ASYSSM 111 0 0001 E1 souhrnné statové informace (system state summary) St - V2 V1 S TB UV P
AENTST 111 0 0010 E2 informace o stavu polohy dvířek u vstupu do prac. prostoru (state of entrance) xxxx P4P3P2P1
111 0 0011 E3
AFLWVL 111 0 0100 E4 hodnota proudění (air flow value) xxxx xxxx
AABPVL 111 0 0101 E5 hodnota atmosférického tlaku (absolut pressure sensor value) xxxx xxxx
ADFPVL 111 0 0110 E6 hodnota tlakové ztráty na filtrech (diff. pressure sensor value) xxxx xxxx
111 0 0111 E7
AHUMVL 111 0 1000 E8 vlhkost (humidity sensor value) xxxx xxxx
ATEMVL 111 0 1001 E9 teplota (temperature sensor value) xxxx xxxx
111 0 1010 EA
111 0 1011 EB
111 0 1100 EC
111 0 1101 ED
111 0 1110 EE
111 0 1111 EF
ASETOK 111 1 0000 F0 byla provedene změna parametr-u/ů (nastavení) (setting OK) [čeho, s jakými parametry] - -
111 1 0001 F1
111 1 0010 F2
111 1 0011 F3
111 1 0100 F4
111 1 0101 F5
111 1 0110 F6
111 1 0111 F7
111 1 1000 F8
111 1 1001 F9
111 1 1010 FA
111 1 1011 FB
111 1 1100 FC
111 1 1101 FD
111 1 1110 FE
111 1 1111 FF
Příloha W: Příkazová skupina Rozšiřující modul – senzorové a doplňující informace
